
蛋白酶 K 长期稳定性实验

1. 测试：蛋白酶 K老化处理,取 0.5g蛋白酶 K溶解于 25ml Proteinase Dissolve Buffer(20mg/ml)，然后分装成 300ul每管，保存

于室温(2017年 8月)，每隔 3个月检测一次(中间数据不描述)。最后一次是：2018年 9月 10日进行详细检测。

2. 对照：新鲜配制的 Proteinase K(20mg/ml)

实验 1：肌肉消化实验：

1 取对照的蛋白酶 K和室温保存蛋白酶 K，各 3ul, 10ul和 20ul。

2 取 20mg鸡肉组织至 1.5ml离心管中，加入 200ul Buffer ATL和 3ul/10ul/20ul Proteinase K，于 55度消化 3小时，每隔

30分观察消化效果。

结果表明：肌肉消化速度和能力上，保存一年的液态蛋白酶 K与新鲜配制的 Proteinase K没有差别。

实验 2：磁珠血液 DNA抽提测试：

取新鲜配制的蛋白酶 K，和室温保存一年的蛋白酶 K，用 D3537进行全血 DNA抽提，Proteinase K梯度用量为 0, 10ul和 20ul，

血液用量为 200ul。

结果表明：进行全血抽提时，液态保存一年的 Proteinase K与新配制的蛋白酶 K是一致的，A260/280, A260/230和产量无

明显差异。

实验 3：柱法乙肝 DNA抽提测试：

由于乙肝病毒非常难裂解，蛋白酶 K对乙肝 DNA抽提影响极大，本次测试采用 R4173进行测试。

结果表明：进行乙肝 DNA抽提时，液态保存一年的 Proteinase K与新鲜的配制的 PK效果一致。

综述：保存一年的液态蛋白酶 K不影响 DNA提取效果。

具体数据见下：

实验数据：

1、肌肉消化实验数据（nanodrop数据）：



2、血液 DNA抽提数据（电泳图）：

3、乙肝 DNA抽提数据（荧光定量 PCR数据）：
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